
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Medellín, 19 de agosto de 2021 
 
Señores 
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA – SECCIONAL URABÁ 
Atn. Comisión evaluadora de la Invitación Pública REG – 11010009 – 01 – 2021  
logistica.seccionaluraba@udea.edu.co 
Medellín, Antioquia 
 
Asunto: Observación a evaluación técnica invitación pública REG – 11010009 – 01 
– 2021  
 
En atención a los términos de referencia del proceso del asunto, nos permitimos 
realizar la siguiente observación a la evaluación técnica de las propuestas: 
 
Avántika Colombia SAS se permite aclarar a la entidad que el autoclave ofertado de 
referencia JPA50LV cumple exactamente con las dimensiones internas y externas 
solicitadas en los requerimientos del proceso, es decir, ocupa el mismo espacio 
físico, y la diferencia está en el término usado, que mientras la entidad indica un 
diámetro externo de 45 cm, la ficha técnica aportada presenta esta dimensión como 
fondo de 45 cm, lo cual no hace que lo ofertado afecte el funcionamiento, capacidad 
y operación requerida. La elección de una estructura externa cilíndrica o rectangular 
es una cuestión estética, más no técnica, mientras que sí es de importancia que la 
cámara interna sea cilíndrica, ya que será el espacio de trabajo, y en eso estamos 
cumpliendo con el diámetro de 30 cm. 
 

 
Tabla 1. Especificaciones de la entidad según Anexo 1. 
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Tabla 2. Extracto ficha técnica presentada por Avantika Colombia SAS 

 
 
Por lo anterior solicitamos a la entidad que nuestra propuesta en el ítem mencionado 
sea habilitada técnicamente, ya que cumplimos los requerimientos plasmados en 
los términos de referencia. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
IVAN ALBERTO ANTEQUERA CASTRO 
Representante Legal 
C.C. 8.533.510 de Barranquilla 
 
 
 
 
 
 
 


